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TECHNISCHE DOKUMENTATION MORA — SUPER+ [ l ’_\
Konformititserklirung TRONIK

EG - KONFORMITATSERKLARUNG
EC - DECLARATION OF CONFORMITY

Fir das nachstehend bezeichnete Medizinprodukt / For the following named medical
device

Produktname / Name of product: MORA - Super+

ModellTyp f Model/Type: MORA - Super mit Zubehér
Hersteller / Manufacturer; Med Tronik GmbH '
Seriennummer: siehe Prifprotokoll auf Rickseite
Anschrift f Address: Daimlerstrale 2

- 779438 Friesenheim

wird hiermit erklart, dal es den einschldgigen Anforderungen der Richtlinie 93/42
EWG Anhang Il vorn 14 Juni 1993 Uber Medizinprodukte entspricht.

we declare, that the provisions of the directive 93/42 EEC annex Il of 14 June 1993
concemning medical devices which apply to them.

L

| I 5 ‘_ :
Datum siehe Rickseite Z_{f‘/qﬁé‘;

=, Hazcha
\narschritt GoschBfaflhrung

Lonformitstserklamng_MORA Super+Rickseila? doc



MED - Tronik

GmbH

Daimlerstr. 2, 77948 Friesenheim

Typ/Modell ....... MORA-Super
ID-Hr. rssessanwae 01073B6624
Hengteller ....... MED-Tronik
Werk-Nr. .........

Prifnorm ......... IEC601-1
Schutzklasse ..... SK IT
AnWendungsteil ... Typ B
Pati, Anschlilzse ..
Nenhspannung ..... 230 V

Messung

Laststrom

Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Gehduseableitstrom NC
Geh@useableitstrom SFC
Patientenableitstrom NC DC
Patientenableitstrom N AC

entenableitstrom SFC DC
ientenableitstrom SFC AC
lentenhilfestrom NC DC
lentenhilfsstrom NC AC
entenhilfsstrom SFC DC
lentenhilfsstrom SFC AC

Grenzwert

#o080

#0a1

4082

#014 0.100
#0128 0.500
#£223 0.010
#323 0.100
#£227 0.050
#327 0.500
#235 0.010
#3355 0.100
#239 0.050
#3319 0.500

Mefwert

0.126
228
0.029
0.003
0.005

< 0.001
0.002
0.001
0.003
0.001
0.001
0.001
0.001
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1enfolge der Prifschritte

j1.82.314 230 .91 .. 33%, 229,235,241,323,329,335,341,15,224
236'324 336,18, 22? 239 32? 339 15, 223 240,328, 340

Priifergebnis: Prifung bestanden

Datim «:::-- sssas. 04.10.2007
Prﬁer‘f’rln R ] K’Eck

UntBrEchritt ool ool oaiasa

Unimet 1000 ST Versilon: 4.20

!
o

.-' g F
e

P

i,
|=

Werk-Nr.: 9

2092066534




TERCUME EpiLmigTig,

TME |

i

s

|TERC

MORA - Suves+ TexNik DOKOMANTASYON MED
Uygunluk Beyan

AT UYGUNLUK BEYANI
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Urdrmun Adi MORA - Super-+

Modsl ; Tipe SMORA - Super ve aksam

Urctici Med Tronik GmbH

Ser Numarasy Bakimiz Arka sayfadaki Test Tutanad
Adres: Daimlerstralie 2

77948 Frigsenhgim

Isbu suretle yukanda bilgider bulunan ubbi Grindn tibbi Grinierle ilgili 14 Haziran 1993 tarih ve
93042 nurmarah AET Yonerges: Zeyil Fye uygun oldugunu beyan ederiz.
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MELY - Tronik GmbH
Daumierstr. 2, 77948 Friesenheim

Fx) Modeli: MORA-SUper

Eimlik Mo 0107386624

Qréfai MED-Tronik

Fubirikd Mo:

Tes! Slandardn: [ECEQI-1

Koruma Simify 3k

Wyguiama Kism) TIpB

Hasta Bageanir Savis F

maminal Gerilim 230V

Dicim St Deger Oeum Dederi
Minai Akim # OEQ 0126 A
Calisurma Gerillmi # 0&1 228 ¥
Sarfiyat # 082 0,029  kvA
Makilazi Makil Akim NC #0014 0100 ¢.003 mA
Mahfaza MNakil Akomy SFC £ 018 0.500 005 ma
Hasta Nakil Aksrm NC DC # 223 4010 < 0.001 A
Hasta Nak:| AkimeNC AC # 323 (L100 0,002 .
Hasta Nakil &kim 5FC DC #2227 0.050 = 0,041 i
Hasta Makil Ak SFC AC #327 0500 0.003 mA
Hasta igin Yardimio Akim NC DC #2235 0.010 < 0,001 ma
Hasta sghn Yardimo Akim NCAC #3335 0.100 < 0,001 maA
Hasla iin Yardimo Akam SFC DC #2389 00050 < 0001 mA
Hasta igln Yardime) Akim SFC AC # 339 0.500 < 001 ma

Test Advmiannin Siralamas:;

G, B, B2, L4, 30, 21, 225, 220 235, 241 323, 329, 335,341, 15, 224, 236, 324, 336 18,
227, 239, 327, 339, 19; 228, 240, 328, 340

Test Sorucu: Testi gectl.
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ELHNISCHE DOKUMENTATION MORA - SUPER

Konform Hatserklirung TRONIK

__EG - KONFORMITATSERKLARUNG
EC - DECLARATION OF CONFORMITY

" das rechstenend bezeichnats Medizinprodukt ! For the following named madical

Ll | L =]

“trarie £ Mame of preduct MIORA = Super+
Mode Uy / Madui/ Type MORA - Super mit Zubehér
Hamtelar [ Mamnfactirer Mad Tronik GmbH
Eerflornummear siehe Priifprotokoll auf Rockssits
ARSCENE S Addness Daimbaratrafie 2

TTE43 Friesanheim

wie et eridart, da@ es den einschlagigan Anforcerungen der Richtlinie 93/42
=W Anhang I vom 14 Juni 19935 Gber Medizinprodukte entspricht,

& declare, hat the provisions of the al-ective 9342 EEC anrex |l of 14 June 1953
cnoaming medical dey CES Wwitich apply to tham
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iolge der Prifechrittas
£,14,20,21,223,029,239,241, 923,325,345, 341,18, 244
I VB 227 .}i“.:Q,FHR.EJG.JEE.]Gﬂ
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sriifergebnis:  Prufung bedtanden
N T — 2 =

uninmat 10CE 8T Yoersion: 43549 Werk-Hr. : 99090/6% 14




